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Systemy transmisji danych do celów medycznych 
o ultra małym poziomie mocy (MEDS), pracujące 
w zakresie częstotliwości od 401 MHz do 402 MHz 
i od 405 MHz do 406 MHz 
Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 
dyrektywy 2014/53/UE 
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Przedmowa 

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 11 ds. Telekomunikacji i zatwierdzona przez Prezesa 
PKN 17 listopada 2020 r.. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl. 

Treść poprawki 

Na krajowej stronicy tytułowej tytuł normy zmienia się następująco: 

Systemy ultramałej mocy do obsługi danych medycznych (MEDS), pracujące w zakresie  
częstotliwości od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz  

Norma zharmonizowana zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 
dyrektywy 2014/53/UE 
 

 


